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SPRAWOZDANIE NR 11259/S/2019

Z POMIAROW
NATEZENIA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
WYKONANYCH DLA CELOW

OCHRONY SRODOWISKA

Stacja nadawcza ECO Opole

NAZWA OBIEKTU:
/ ul. Harcerska

ZLECENIODAWCA: PSN Infrastruktura Sp. z o.0.

RODZAJ INSTALACII: | Nadawcze systemy tele- i radiokomunikacyjne

DATA WYKONANIA

POMIAROW: 17 pazdziernik 2019 1.

Kierownik Laboratorium

Sprawdzit / Autoryzowal

Krosno, 31 pazdziernika 2019 r.

Sprawozdanie zawicra:
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SPRAWOZDANIE nr 11259/8/201%

Fot. 1. Stacja nadawcza ECO ' Opole /ul. Harcerska widok komma Z antenami

1. Zleceniodawca

Zleceniodawca pomlarow

Zlecenle

Osoba udzielaj gca informacji do
sprawozdania:

Zamow1en1e 2(}19/KC/255 z dn 23 maja 2019 r.

PSN Infrastruktura Sp. z 0.0., ul. Mlgdaiowa 4, 02-796 Warszawa

przedstawmlel Zlecemodawcy _ - Dyrektor

Techniczny

2. Obiekt

W{ascmle] mstaIach

Nazwa

Adres

PSN Inﬁastruktura Sp Z0.0.

Staqa nadawcz.a ECO Opo]e / ul Harcerska

ul. Harcerska 15 10-447 Opo]e

Pow1at / Gmma

miasto Opole

WO_leWOdZtWO opolskie

-Polozeme: teren elektrocieplowni ECO (;i)ole 7 i ) _
Informacje dodatkowe: urzgdzenia nadawcze niedostgpne dla 0s6b postronnych

Wspotrzedne geograficzne: N:50°41" 127 E:17° 55" 14"

Wysoko$é komina: ok. 150 m n.p.t.

Charakterystyka zrodet pol:

dane techniczne urzadzen PSN Infrastruktura Sp. z o.0. (pierwotne zrodla
pola-EM) oraz warunki ich normalnej eksploatacji zamieszczono w tabeli
or 1; na kominie zainstalowane sa réwniez inne zrédta promieniowania

elektromagnetycznego, ktére zostaly uwzglednione w czasie pomiarw

strona3zl1l
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SPRAWOZDANIE nr 11259/5/201%

3. Opis pomiaréw

Podstawa wykonama pomiardw:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 1. Prawo ochrony ‘érodowiska /tekst plerwotny Dz.U. 2001.62. 627, tekst
Jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1396

Metodyka pomnarowa zgodna z:

- Rozporzadzeniem Mmlstra Srodow1ska z dnla 30 pazd21em1ka 2003 r. W spraw1e dopuszczalnych

pozmmow pol elektromagnetycznych w érodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych
pomomow /Dz.U. 2003 192. 1883/

M]ej sca przeprowadzema obszar pomlarowy w otoczemu ameny lmn radlowej, WYZNaczony
pomlarow zgodnie z obowiazujgca metodyka pomiarows

Data pomlarow 17 pazdziernik 2019 r.

Warunki ekspozycji: normalne warunki eksploatacji urzadzen

Temperatura zewnetrzna: +19,0 +19,6°C

Wllgotnosc pometlza 40+42%

Opady atmosferyczne: brak

System zarzadzania jakoscia: zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Potwierdzenie kompetencji akredytacja PCA nr AB 791, wazna do dnia 15.03.2023 r.”

laboratorium:

Y akredytacia Laboratorium w odniesieniu do normy PN-EN ISOYIEC 17025:2005 oznacza spelnienie
wymagan dotyczgcych kompetencji technicznych i systemu zarzqdzamia, komieczmych dla zapewnienia
wiarygodmych technicznie wynikéw badan; aktualny status oraz zakres akredytacji jest dostgpmy na stronie
www._pca.gov.pl

- specjalista ds. pomiaréw srodowiskowych
Pomiary wykonali: -
_ — specjalista ds. pomiaréw srodowiskowych

na podstawie dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zleceniodawce
oraz ogledzin anten zainstalowanych na kominie

Sposdb identyfikacji widma pola:

Zakres czgstotliwosci
emitowanych pél:

od 88 MHz I do 38 GHz

! F e [,
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SPRAWOZDANIE nr 11259/5/2019

4. Zestaw aparatury pomiarowej

typ: NARDA NBM-550

Szerokopasmowy miernik natezenia pola elekiromagnetycznego:

nr fabryczny: B-0574

sonda EF-6092 nr A-0088

zakres pomiarn: czestotliwosé fe < 80 MHz = 45 GHz >;
natgzenie pola elektrycznego E €< 1,0+ 300 V/im >;

niepewnos¢ rozszerzona pomiaru Ug< 47 %,

(wsp. rozszerzenia ks = 2; metoda B)

Swiadectwo wzorcowania:

nr LWiMP/W/064/19 z dnia 19.02.2019 r.

Biezaca kontrola metrologiczna:

‘Wyznaczenie niepewnosci
rozszerzone] pomiaru:

zgodnie z instrukcja roboczg IR-07

zgodnie z procedurg PSZ-12 |

Termohigrometr:

Typ: LB-103 nr fabryczny: 9873

$wiadectwo wzorcowania; 1674/AH/18 z dnia 23.08.2018 r. :
Odbiornik GPS GIS: |
typ: Trimble GeoXT 2008

nr fabryczny: 4320432453

dokladnosé: Postprocessing kodowy <1m

5. Wyniki pomiaréw

Wyniki pomiaréw natgzenia pola clcktromagnetycznego w otoczeniu obicktu: Stacja nadaweza ECO Opole /
ul. Harcerska zestawiono w ponizszej tabeli.

wynikami pomiaréw.

Rozmieszczenie piondéw pomiarowych

przedstawiono graficznie na rysunku 1.oraz opisowo w tabeli z

strona 7z 11
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SPRAWOZDANIE nr 11259/5/2019

6. Dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w Srodowiskn
| Wartosé dopuszczalna skladowej elektryczncj w pasmie | E —7v/m

Wartosé &E)puszczalné skladowej elektrycznej lub

gestosci mocy w pasmie 0.3 -300GHz | s T
W wh zakresach cagsiotliwosci skladowej magnetycznej pola elekiromagnetycznego H nie wzglednia sie.
W praypadku wystepowania pol elekiromagnetycznych 7 r62mych zakresow czgstotliwosol:

H ? ’ S
Hg Eq Se

W - wartosé wskaznikowa zaswgu B wystf;powama p(’)i ' eleiﬁohlagnétycznych
o wartosciach wyzszych od dopuszczalnych (na obszarze, gdzie W < 1 nie wystepuja pola elektromagnetyczne
o poziomach wyzszych od dopuszczalnych),

E,=7 V/m lub S, = 0,1 W/m?

gdzie:

H, E, S — zmicrzone lub wyznaczone wartoéci wypadkowe odpowiednio: natgzen poél magnetycznych,
elektrycznych oraz gestosci mocy w poszczegolnych zakresach czgstotliwosci,

Hg, Eg, S, — dopuszczalne poziomy odpowiednio: natgzes pol magnetycznych, eleliu‘ycznyéﬁ"?)rr.:a; g(;stos’cii
mocy w poszczegolnych zakresach czestotliwoscei.

7. Ocena oddzialywania pola na Srodowisko. Wnioski

W miejscach dostepnych dla ludnoici w otoczeniu obiekin: Stacja nadaweza ECO Opole / ul. Harcerska

najwyisza zmierzona wartosé skiadowej elekirycznej pola elektromagnetycznego w_zakresie czestotliwosci
80 MH - 45 GHz wynosi 2,7 V/m i nie przekracza depuszczalnef wartosci granicznef wynoszacef 7 Vin.

Pomiary kontrolne elekiromagnetycznego promieniowania rigjonisujgeego nalesy wykomywat kazdorazowo w
razie zmiany warunkow pracy obiektu lub instalacyi bedgeych Zrddiami promieniowania, o ile te Zmiany mogg
mie¢ wplyw na zmiang poziomow niejonizujgcego Proniieniowania eleliromagnetycznego.

8. Oswiadczenia

- Wyniki pomiat6w dotycza warunkéw w dniu, w kiorym wykonano pomiary.

- Pomiary wykonano w warunkach nonﬁﬁlnej eksploatacji urzgdzen zainstalowanﬁii naobiekcie.
- Oceny oddzialywania pola na srodowisko dokonano przy u\;vzglf;dnieniu maksymalnych zmicrzogya
. pozioméw pél w poszezegélnych pionach pomiarowych. e e
-  Bez pisemnej zgody Laboratorium Gonet i Wspolnicy sprawozdanie nie moze byé¢ powielane inaczej niz
w calosci.
- Zleceniodawca ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni liczge od daty stempla pocztowego lub od daty
potwierdzenia przyjecia sprawozdania,

- _ Laboratorium rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni liczgc od daty otrzymania reklamacii.
Sprawozdanie opracowal: ' t

]

KONIEC SPRAWOZDANIA i

Laboratorium Badawcze Gonet i Wspélnicy, ul. Armii Krajowej 3/306, 38-400 Krosno
tel. 512 059 512, 501 047 192; NIP 856 184 64 25, REGON 321201939 strona 11 z 11
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